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INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Ref: 161133 

DATOS CLIENTE: Ayuntamiento de Garachico 

Nombre:   Ayuntamiento de Garachico Teléfono:    

Dirección:  Población: Garachico 

email:     elvisdeleon@garachico.es Provincia:  Santa Cruz de Tenerife 

 

DATOS MUESTRA:  

Fecha de recogida:       17/05/2016 11:20:00 Fecha de inicio análisis: 18/05/2016 

Persona rec. muestra: Leandro Fecha de fin análisis:  18/05/2016 

Fecha de entrada:        17/05/2016 12:00:00 Lugar:  RED EL GUINCHO 

Descripción: frente parada guaguas 

 

Físico-Químico 

Parámetros Resultados Unidades Normativa Metodología de ensayo 

Fluoruros 1,45 mg/l 1.5 fotometría 
 

 

 

Opiniones e interpretaciones: 

 

 

viernes, 20 de mayo de 2016 

David Rojas 

Director del Laboratorio 

 


